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1．警告
本剤は、緊急時に十分対応できる医療施設において、小児
のがん化学療法に十分な知識・経験を持つ医師のもとで、
本剤の投与が適切と判断される症例についてのみ投与する
こと。また、治療開始に先立ち、患者又はその家族に有効
性及び危険性を十分説明し、同意を得てから投与すること。

2．禁忌（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

3．組成・性状
3．1 組成
販売名 ユニツキシン®点滴静注17.5mg/5mL

有効成分 1バイアル中（5mL）
　ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）注）17.5mg含有

添加剤

1バイアル（5mL）中
L-ヒスチジン 15.5mg
塩化ナトリウム 43.85mg
ポリソルベート20 2.75mg
pH調節剤（塩酸） 適量

注） マウスミエローマ（Sp2/0）細胞により産生される遺伝子組換えキメラ
モノクローナル抗体である。

3．2 製剤の性状
販売名 ユニツキシン®点滴静注17.5mg/5mL

剤形 水性注射剤

性状 無色澄明の液

pH 6.6～7.0

浸透圧比 約 1（生理食塩液に対する比）

4．効能又は効果
大量化学療法後の神経芽腫

5．効能又は効果に関連する注意
臨床試験に組み入れられた患者のリスク群、腫瘍の状況等につ
いて「17．臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び
安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。
［17．1．1 参照］

6．用法及び用量
フィルグラスチム（遺伝子組換え）及びテセロイキン（遺伝子
組換え）との併用において、通常、ジヌツキシマブ（遺伝子組
換え）として 1日 1回17.5mg/m2（体表面積）を10～20時間か
けて点滴静注する。28日間を 1サイクルとし、 1、 3、 5サイ
クルは 4～ 7日目、 2、 4、 6サイクルは 8～11日目に投与す
る。

7．用法及び用量に関連する注意
7．1 本剤は 1時間あたり0.875mg/m2で点滴静注を開始し、患者の
忍容性が良好な場合、投与開始20～40分以降は 1時間あたり
1.75mg/m2で点滴静注する。副作用のため減速した場合は、最
大20時間で投与終了とする。［14．2．1、14．2．2 参照］
7．2 本剤投与による疼痛を軽減させるため、本剤の投与前から投
与 2時間後まで、オピオイド鎮痛剤を投与すること。［11．1．2､
17．1．1 参照］
7．3 本剤投与によるinfusion reactionを軽減させるため、本剤の
投与前に、抗ヒスタミン剤及び解熱鎮痛剤を投与すること。
［11．1．1､ 17．1．1 参照］
7．4 本剤投与により副作用が発現した場合には、以下の基準を参
考に、本剤を減速、中断、中止すること。

副作用発現時の調節基準

事象 重症度注）等 処置

infusion 
reaction

Grade 1又は2

初回発現

発現時の投与速度の50%に減
速する。
回復後、投与速度を 1時間あ
たり1.75mg/m2まで漸増でき
る。

2回目以降
の発現

投与を中断する。
回復後、発現時の50%の投与
速度で再開できる。

Grade 3

初回発現

投与を中断する。
気道に影響のない血管性浮腫
及び他の症状を伴わない軽度
の気管支痙攣の場合、回復
後、発現時の50%の投与速度
で再開できる。

2回目発現

投与を中断し、同日は再開し
ない。
回復し、かつ投与継続が適切
と考えられる場合には、翌日
以降、綿密なモニタリング下
でステロイドを前投与した上
で、発現時の50%の投与速度
で再開できる。

3回目発現 投与を中止する。

Grade 4 投与を中止する。

低血圧

以下のいずれか
に該当する場合
・ 症候性
・ 収縮期血圧
80mmHg未満 
（12歳以上）、 
70mmHg未満 
（ 1 歳以上 
12歳未満）、 
65mmHg未満 
（ 1 歳未満）
・ 収縮期血圧が
ベースライン
から15%以上
の低下

初回発現

投与を中断する。
回復後、発現時の50%の投与
速度で再開できる。血圧が安
定している場合は、発現時の
投与速度まで漸増できる。

2回目以降
の発現

投与を中断し、同日は再開し
ない。
翌日以降、回復した場合は、
発現時の50%の投与速度で再
開できる。
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事象 重症度注）等 処置

毛細血管
漏出症候群

Grade 3
投与を中断する。
回復後、発現時の50%の投与
速度で再開できる。

Grade 4
初回発現

投与を中断し、同一サイクル
では再開しない。
回復後、次のサイクル以降、
発現時の50%の投与速度で再
開できる。

2回目発現 投与を中止する。

疼痛

投与開始から 1時間以内に
発現した疼痛

発現時の投与速度の50%に減
速する。
回復後に、投与速度を漸増
し、発現時の投与速度まで漸
増できる。

投与開始から 1時間以降に
発現したコントロール不良
の疼痛

投与速度を減速する。
翌日以降、減速した速度で投
与を開始し、発現がなけれ
ば、発現時の投与速度まで漸
増できる。

眼障害
Grade 2

初回発現
投与を中断する。
回復後、発現時の50%の投与
速度で再開できる。

2回目発現 投与を中止する。

Grade 3又は4 投与を中止する。

感染症 Grade 3又は4

投与を中断し、同一サイクル
では再開しない。
回復後、次のサイクル以降、
発現時と同一の投与速度で再
開できる。

末梢性感覚
ニューロパ
チー

Grade 3又は4
2 週間以上
持続する場
合

投与を中止する。

末梢性運動
ニューロパ
チー

Grade 2以上

全身性の筋
力低下が認
められる場
合

投与を中止する。

注）GradeはNCI-CTCAE ver4.0に準じる。

8．重要な基本的注意
8．1 毛細血管漏出症候群があらわれることがあるので、本剤の投
与中は定期的に血圧、体液バランス、尿比重、体重、血清アル
ブミン値の測定を行う等、患者の状態を十分に観察すること。
［8．3、11．1．4 参照］
8．2 低血圧があらわれることがあるので、本剤の投与中は頻回に
血圧測定を行う等、患者の状態を十分に観察すること。［8．3、
11．1．5 参照］
8．3 infusion reaction、毛細血管漏出症候群、低血圧等があらわ
れることがあるので、本剤の投与前には、必要な静脈内輸液を
行うこと。［8．1、8．2、11．1．1、11．1．4、11．1．5 参照］
8．4 骨髄抑制があらわれることがあるので、本剤の投与中は定期
的に血液検査を行い、患者の状態を十分に観察すること。［11．1．7 
参照］
8．5 電解質異常の発現が報告されているので、本剤の投与中は定
期的に血清中電解質検査（カリウム、ナトリウム、マグネシウ
ム等）を行うこと。［11．1．8 参照］
8．6 眼障害があらわれることがあり、失明に至った例も報告され
ているので、本剤の投与中は定期的に眼科検査を行い、患者の
状態を十分に観察すること。［11．1．3 参照］

9．特定の背景を有する患者に関する注意
9．4 生殖能を有する者
妊娠可能な女性に対しては、本剤の投与中及び投与終了後一定
期間は適切な避妊を行うよう指導すること。［9．5 参照］

9．5 妊婦
妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性
が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。本剤
を用いた生殖発生毒性試験は実施されていない。本剤の標的で
あるGD2は、ヒト胎児において脳、神経幹細胞及び骨髄間葉系
幹細胞に発現が認められており1）～3）、本剤の作用機序から、本
剤が投与された場合、胎児に悪影響を及ぼす可能性がある。
［9．4、18．1 参照］

9．6 授乳婦
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又
は中止を検討すること。本剤のヒト母乳中への移行に関する
データはないが、ヒトIgG抗体は、ヒト乳汁中に排出されるこ
とが知られている。

11．副作用
次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、
異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行
うこと。

11．1 重大な副作用
11．1．1 infusion reaction（100%）
発熱、嘔吐、咳嗽、蕁麻疹、過敏症、悪心等を含むinfusion 
reactionがあらわれることがある。
重度のinfusion reactionがあらわれた場合には本剤の投与を中
止し、適切な処置を行うとともに、症状が回復するまで患者の
状態を十分に観察すること。［7．3、8．3 参照］

11．1．2 疼痛（81.3%）
腹痛（62.5%）、四肢痛（18.8%）、頚部痛（12.5%）、筋骨格痛（6.3%）、
背部痛（6.3%）等の疼痛があらわれることがある。［7．2 参照］

11．1．3 眼障害（37.5%）
失明（頻度不明）、羞明（頻度不明）、瞳孔散大（頻度不明）等
の眼障害があらわれることがある。［8．6 参照］

11．1．4 毛細血管漏出症候群（頻度不明）
［8．1、8．3 参照］
11．1．5 低血圧（12.5%）
［8．2、8．3 参照］
11．1．6 感染症（43.8%）
医療機器関連感染（12.5%）等の重篤な感染症があらわれるこ
とがある。

11．1．7 骨髄抑制（93.8%）
好中球減少（81.3%）、貧血（81.3%）、血小板減少（75.0%）、リ
ンパ球減少（43.8%）、白血球減少（18.8%）等の骨髄抑制があ
らわれることがある。［8．4 参照］

11．1．8 電解質異常（75.0%）
低リン酸血症（43.8%）、高カリウム血症（31.3%）、高ナトリウ
ム血症（31.3%）、低カリウム血症（25.0%）、低ナトリウム血症
（25.0%）、高マグネシウム血症（12.5%）、高カルシウム血症
（6.3%）、低マグネシウム血症（頻度不明）等の電解質異常があ
らわれることがある。［8．5 参照］
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11．2 その他の副作用

50%以上 10%以上～
50%未満 10%未満 頻度不明

胃腸障害

便秘（75.0%）、
下痢（56.3%）

口内炎、鼡
径ヘルニア

口唇炎、口角口唇
炎、肛門出血、下
部消化管出血、イ
レウス、肛門の炎
症、膵炎、齲歯、
口唇乾燥、消化管
浮腫、舌障害、舌
発疹、大腸炎、肛
門周囲紅斑、上部
消化管出血、吐血

一般・全身
障害および
投与部位の
状態

顔面浮腫
（81.3%）、
倦怠感
（68.8%）

末梢性浮腫、
浮腫、限局
性浮腫、疲
労

カテーテル
留置部位そ
う痒感

注射部位反応、全
身性浮腫、注射部
位そう痒感、注入
部位血管外漏出

代謝および
栄養障害

低アルブミン
血症（93.8%）、
食欲減退
（68.8%）

脱水、高尿酸血症、
低血糖、高トリグ
リセリド血症、高
血糖

肝胆道系
障害

ALT増加
（87.5%）、
AST増加
（81.3%）、
GGT増加
（81.3%）

血中ビリル
ビン増加

Al-P増加

腎および
尿路障害

血中尿素増加
（50.0%）

白血球尿、
血中クレア
チニン増加、
蛋白尿

血尿 尿閉、尿量減少、
尿路出血、腎出血

臨床検査

体重増加 ヘ マ ト ク
リット増加、
尿中ブドウ
糖陽性

体重減少、心電図
QT延長、アミラー
ゼ増加、リパーゼ
増加、リンパ球数
増加、尿中ケトン
体陽性

呼吸器、
胸郭および
縦隔障害

低酸素症、 
発声障害

鼻出血、ア
レルギー性
鼻炎、喘鳴、
肺水腫

鼻漏、鼻閉、呼吸
困難、口腔咽頭不
快感、呼吸抑制、
胸水、上気道の炎
症、気道出血

皮膚および
皮下組織
障害

そう痒症、
皮膚乾燥、
発疹、湿疹

斑状丘疹状
皮疹、多形
紅斑、紅斑、
全身性剥脱
性皮膚炎、
点状出血

皮脂欠乏性湿疹、
水疱性皮膚炎、皮
膚剥脱、汗疹、紫
斑、剥脱性皮膚炎、
皮膚腫脹

神経系障害

頭痛 熱性痙攣 横断性脊髄炎、振
戦、末梢性感覚
ニューロパチー、
味覚異常、痙攣発
作、末梢性ニュー
ロパチー

その他

高血圧、心臓障害、
心不全、挫傷、擦
過傷、脾腫、心室
性不整脈、不安、
激越、不眠症、回
転性めまい、聴覚
障害、包茎、頻脈、
出血、播種性血管
内凝固

14．適用上の注意
14．1 薬剤調製時の注意
14．1．1 バイアル内の溶液の濁り、粒状物質又は着色が認められ
た場合は、使用せず廃棄すること。
14．1．2 無菌環境下において、本剤（17.5mg/5mL）から正確な投与
量をとり日局生理食塩液50～250mLに加え、0.044～0.52mg/mL
の希釈範囲となるように調製すること。
14．1．3 希釈の際は、静かに転倒混和し、振らないこと。
14．1．4 本剤の希釈液は、凍結を避け 2～ 8℃で保存し、調製か
ら 4時間以内に投与を開始すること。
14．1．5 本剤のバイアルは、 1回使い切りである。未使用残液は、
適切に廃棄すること。

14．2 薬剤投与時の注意
14．2．1 投与は点滴静注のみとし、急速静注は行わないこと。
［7．1 参照］
14．2．2 点滴時間が20時間に到達した時点で投与を終了し、残液
は廃棄すること。［7．1 参照］

15．その他の注意
15．1 臨床使用に基づく情報
15．1．1 臨床試験において、本剤投与により本剤に対する抗体産
生が認められた患者の割合は68%（15/22例）であり、このうち
11例においては、本剤に対する中和抗体が認められた4）。

16．薬物動態
16．1 血中濃度
16．1．1 反復投与
（1）日本人における成績
大量化学療法を含む集学的治療歴のある神経芽腫患者注1）に、
フィルグラスチム及びテセロイキンとの併用下で本剤17.5mg/m2

を第 1サイクルの第 4～ 7日目に静脈内投与したときの血漿中
濃度推移及びPKパラメータは以下のとおりであった5）。
注1） 臨床試験においてPKが評価された患者の年齢は 3～10歳

であった。

初回投与開始後時間（h）

平均値±標準偏差

n=6

0 24 48 72 96 120 240

20,000

15,000

10,000

5,000

0

血漿中
ジヌツキシマブ濃度
（ng/mL）

本剤の血漿中濃度推移
本剤のPKパラメータ

n
Cmax

（μg/mL）
tmax注2）

（h）
AUC0-24h

（μg・h/mL）
AUCinf

（μg・h/mL）
t1/2
（h）

CL
（L/h）

Vz
（L）

6 16.7±2.75
82.3

（81.9, 83.4）
178±25.1 2,164±180注3）

66.4±
8.43注3）

0.0237±
0.00563注3）

2.27±
0.580注3）

平均値±標準偏差
注2）中央値（範囲）
注3）n= 5
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17．臨床成績
17．1 有効性及び安全性に関する試験
17．1．1 国内第Ⅱb相試験（GD2-PⅡ試験）
初回診断時に31歳未満の大量化学療法を含む集学的治療施行後
に疾患進行が認められない高リスク群神経芽腫患者注1）35例を
対象として、本剤、フィルグラスチム及びテセロイキンの併用
投与注2）（DIN/FIL/TEC群）と、本剤、sargramostim、aldesleukin
及びisotretinoinの併用投与（米国レジメン群）の有効性及び安
全性を検討する非盲検無作為化比較試験を実施した注3）。主要評
価項目である治験責任医師判定による 2年無イベント生存率
［95%信頼区間］は、DIN/FIL/TEC群で80.8［51.4～93.4］%、
米国レジメン群で62.3［36.7～80.0］%であった。
DIN/FIL/TEC群16例において、副作用が全例（100%）に認め
られた。主な副作用は、発熱16例（100%）、低アルブミン血症
15例（93.8%）、ALT増加14例（87.5%）、GGT増加、嘔吐、好中
球数減少、貧血、AST増加、顔面浮腫〔以上13例（81.3%）〕、
血小板数減少、便秘〔以上12例（75.0%）〕、倦怠感、食欲減退〔以
上11例（68.8%）〕、腹痛、疼痛〔以上10例（62.5%）〕、下痢 9例
（56.3%）、血中尿素増加、咳嗽〔以上 8例（50.0%）〕であった（2019
年 9 月 6 日データカットオフ）6）。［5．、7．2、7．3 参照］
注1） 臨床試験に組み入れられた患者の年齢は 2～ 8歳であった。
注2） 28日間を 1サイクルとして、①本剤17.5mg/m2を第 1、 3、

5サイクルの第 4～ 7日目及び第 2、 4、 6サイクルの
第 8～11日目に静脈内投与、②フィルグラスチム 5μg/kg
を第 1、 3、 5サイクルの第 1～14日目に皮下投与、③
テセロイキン75万単位/m2を第 2、 4、 6サイクルの第 1
～ 4日目及び100万単位/m2を同サイクルの第 8～11日目
に静脈内投与された。

注3） 疼痛及びinfusion reactionの軽減を目的として、オピオイ
ド鎮痛剤並びに抗ヒスタミン剤及び解熱鎮痛剤が全例に
投与された。
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18．薬効薬理
18．1 作用機序
ジヌツキシマブは、ヒトジシアロガングリオシド（GD）2に対す
る抗体であり、神経芽腫細胞等の細胞膜上に発現するGD2に結
合し、抗体依存性細胞傷害（ADCC）活性及び補体依存性細胞
傷害（CDC）活性により、腫瘍増殖抑制作用を示すと考えられ
ている1）, 7）～9）。［9．5 参照］

18．2 抗腫瘍作用
ジヌツキシマブは、in vitroにおいて、ヒト神経芽腫由来SMS-
KCN、SMS-LHN及びLA-N-1細胞株に対して、ヒト末梢血単核
球又は好中球存在下で増殖抑制作用を示した10）。

19．有効成分に関する理化学的知見
一般的名称： ジヌツキシマブ（遺伝子組換え） 

Dinutuximab（Genetical Recombination）
分 子 式： C6422H9982N1722O2008S48（タンパク質部分、 4本鎖） 

H鎖：C2153H3335N567O668S18 
L鎖：C1058H1660N294O336S6

分 子 量：約150,000
本 質： ジヌツキシマブ（遺伝子組換え）は、遺伝子組換

えキメラモノクローナル抗体であり、マウス抗ガ
ングリオシドGD2モノクローナル抗体の可変部及
びヒトIgG1の定常部からなる。ジヌツキシマブ（遺
伝子組換え）は、マウスミエローマ（Sp2/0）細
胞により産生される。ジヌツキシマブ（遺伝子組
換え）は、443個のアミノ酸残基からなるH鎖（γ1
鎖）2本及び220個のアミノ酸残基からなるL鎖（κ
鎖） 2本で構成される糖タンパク質である。

20．取扱い上の注意
20．1 遮光のため、本剤は外箱に入れた状態で保存すること。
20．2 振盪しないこと。
20．3 凍結を避け、 2～ 8℃で保存すること。

21．承認条件
21．1 医薬品リスク管理計画を策定の上、適切に実施すること。
21．2 国内での治験症例が極めて限られていることから、製造販
売後、一定数の症例に係るデータが集積されるまでの間は、全
症例を対象に使用成績調査を実施することにより、本剤の使用
患者の背景情報を把握するとともに、本剤の安全性及び有効性
に関するデータを早期に収集し、本剤の適正使用に必要な措置
を講じること。

22．包装
1 バイアル（5mL）
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24．文献請求先及び問い合わせ先
大原薬品工業株式会社　お客様相談室
〒104-6591　東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー36階
 0120-419-363　FAX 03-6740-7703

URL　https://www.ohara-ch.co.jp

26．製造販売業者等
26．1 製造販売元

UNI（I）①



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


